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附件物23-06
尿比重折射仪技术要求

一、设备名称：尿比重折射仪

二、参考型号： 

三、配套设备情况：

四、使用环境要求：常温、常湿
六、投标文件应编辑目录并且逐页标注连续页码。在投标文件中必须附有能够表明投标产品外形结构的彩页（正本要求原件，副本可为复印件），提供产品说明书中详细技术参数部分的复印件（包括该说明书封面、目录及技术参数相关页）。

七、技术参数要求：

（一）关键技术参数及要求：

RNG：尿液比重 1.0000至1.0600

ACC：尿比重标度±0.0010

TMP ：10 至 35°C(自动温度补偿 )

RES：尿液比重 0.0001

一般技术参数及要求：

测量范围在1.0～1.040之间。
七、产品资质要求：投标人需提供《医疗器械生产许可证》、《中华人民共和国医疗器械注册证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》；如果投标人为经销商，还需提供生产厂家出具给经销商的，参加本次采购项目的唯一授权委托书（含公告名称和采购包号）。

八、产品报价要求：所投设备除按照主体设备和附属设备做分项报价外，
九、供货范围及数量：尿比重折射仪一台

十、售后服务及质保期要求：

（一）技术培训：提供现场培训，使受训人员达到以下几点要求：

1、熟悉设备性能，使工程技术人员和操机人员遇到问题能够及时解决，保证设备正常运转。

2、熟悉设备各项功能的操作流程，使受训人员能够独立熟练的操作仪器。

3、售后工程师每年提供不少于两次的免费随访检查，将设备故障可能降到最低。

4、提供跟踪培训服务，对医护人员提出的关于设备操作方面的疑问，随时给予解答。

5、安装调试要求：设备免费安装 、调试。

（二）质量保证：

1、整台设备免费保修一年，保修期内每季度提供一次设备保养服务，零配件保证供应至少10年。

2、电话报修1小时内响应，如需现场维修24小时内到达现场，维修故障不能及时解决免费提供备用机。

十一、交货期：合同签订后60天之内。

十二、到货地点：开滦总医院指定地点。
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